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4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Poliklinikg SPZOZ we Wroclawiu
ul. R. Weigla 5 Wroctaw 50 — 981 Wroctaw, 04.09.2020r

WYJASNIENIE i MODYFIKACJA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postgpowania przetargowego na dostawg aparatéw do hemodializy oraz foteli do dializ,
znak sprawy 4WSzKzP.S7P.2612.54.2020

Zamawiajagcy 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ we Wroctawiu
dzialajac na podstawie art. 38 ust.l, 2 i 4 ustawy Prawo zaméwieri publicznych
(tj.Dz.U. 2019 poz. 1843 z péinzm.) dalej PZP informuje, ze wplynelo zapytanie
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w ww. postepowaniu
przetargowym:

Pytanie nr 8 - Ad.23 — Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu bez funkcji
automatycznego doboru plynu dializacyjnego do przeptywu krwi pacjenta ?

Odpowiedz na pytanie nr 8; Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Ad.25 — Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie aparatu z systemem
indywidualnej blokady ko6t 'zamiast wymaganego centralnego systemu blokowania két
aparatu ?

OdpoWIedi na pytame nr 9 Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Wykonawca ;obawz_q_;' any jest do naniesienia dokonanych zmian w tresci oferty.
W __razie zaoferowania przedmiotu _zamdwienia innego nii _pierwotnie

s e ikowanego a dopuszczoneso/zmod tkawane 0 _przez Zamawiajgcego w niku
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