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Protestujacy: g

0.K. Medical Systems sp. z 0. 0.
sp. komandytowa

ul. Warmidska 1

60-622 Poznad

> A Zamawiajacy:

4 Wojskowy Szpital Kiiniczny
z Poliklinikg SPZ0OZ

Ul Weigla §

50-981 Wroctaw

PROTEST

Dziatajge na podstawie art. 180 ust. 112 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamobwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z péin. zm.) — zwanej dalej ustawa,
skiadamy protest wobec czynnodci podjetych w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Jdostawe sprzetu medycznego na potrzeby pracowni Elektrofizjologii
Inwazyinej” —~ znak sprawy 83/Med/2006 ,

polegajacych na:

opisaniu przedmiotu zamdwienia w sposdb ograniczajacy konkurencie, poprzez
wskazanie konkretnych urzadzen oferowanych przez konkretnych wykonawcow,
co jednoczesnie uniemozliwia ubieganie sie o zamowienie innym wykonawcom w tym

protestujgcemu.

Takie postepowanie Zamawiajacego narusza art. 7 ust. 1§13, 22 ust. 112, w zwigzku
z rozporzadzeniem art. 29 ust. 1 -3 , art 38 ust 5, ustawy Prawo Zamowien
Publicznych w zwigzku z art. 3 ust. 1§ art. 15 ust. 1 pkt 31 5 ustawy z dnia 16 kwietnia




[image: image2.png]1993 r. o zwalczaniu nieuczoiwe] konkurencii oraz art. 5 ko w zakresie czynienia
ze swojego prawa uzytku sprzecznego ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem
oraz zasadami wspolzycia spolecznego, a w konsekwencji w przypadku dokonania
wyboru oferty w oparciu ¢ opisang w specyfikacji graniczne wymagania fechniczne oraz
podpisania umowy z wybranym wykonawcg zamawiajacy naruszy art. 146 ust. 1 pkt 5
Prawo Zamdwien: Publicznych.

Wobec powyZszego wnosimy o

Uniewainienie postepowania w zakresie pakietu nr 1 - aparat RTG typu Ramig C
2 torem wizyjnym

O okolicznosciach  stanowigcych podstawe do wniesienia niniejszego protestu
powzielismy wiadomosé dnia 07.07. 2006 1., zatem protest siktadamy w terminie.

UZASADMENIE

Po zapoznaniu sie z trescig pobrane] ze strony w dniu 07.07. 2006 r. Specyfikacji
Istotnych  Warunkdéw Zamdwienia stwierdzamy, ze Zamawiajgcy dopuscit sie
naruszenia przepisow ustawy.

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia zawiera razgee wady w zakresie opisu
przedmiotu zamdwienia. Wekazuje on, bowiem na preferowanie konkretnych rozwigzan
konkretnych producentdw, ograniczajac jednoczesnie konkurencje. Zarzuty odnosza

sie do opisu:

Aparat RTG typu Ramie C z torem wizyjnym — pakiet nr 1

Zamawiajacy opisat warunki graniczne w sposodb wskazujacy na jednego wykonawce
firmg Timko sp. z 0. 0. Warszawa | oferowany przez nig aparat producenta Ziehm

Imaging - Ziehm 8000.
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- Zamawiajgcy wymaga minimalnego ruchu pionowego 43 cm, co jest wartoscig
charakterystyczng wiasdnie dla aparatu Zishm 8000.

- Zakres minimalnego ruchu poziomego 21 om, to rowniez wartos$é charaklerystyczna
wiasnie dia aparatu Ziehm 8000,

Wiekszos¢ aparatow dostepnych na rynku posiada zakres 20cm.

- Zamawiajacy wymaga minimalnego obrotu  ramienia wokol osi wzdiuinej
min. & 2}25“, co réwniez jest wartodely charakierystyczng dia aparatu Ziehm 8000.

- Parametry lampy podane przez Zamawiajgcego sg dokladnie takie, jakie posiada
aparat marki Ziehm 8000. )

,

- Wymagana pojemnosé ciepina anody min, 76kHU. W aparacie Ziehm 8000~
78KHU.

- Wymagana pojemnosé clepina obudowy min. 1100 kHU. W aparacie Ziehm 8000 —
1140kHU. .

- Wymagana szybko$¢ chiodzenia anody min. mih 50 kHUWmin, W aparacie Ziehm
8000 ~ 50, 7kHU/min.

Dia przykladu aparat tej samej klasy marki Siemens, model Arcadis Varic nie moze
zosta¢ zaoferowany w tym postepowaniu, gdyz jego pojemnosé cieplna anody
wynosi 50kHU. Zamawiajgcy wymaga pojemnoscl ciepingj anody min. 76 kHU.
Wartosé ta nie przesadza o tym, Ze aparal taki posiads lepsze wiasciwosci
diagnostyczne. O tych wiadciwosciach moga $wiadczy¢ inne parametry techniczne,
nie wymienione przez Zamawiajacego w specyfikacji technicznej aparatu (np. ciagly
czas pracy aparatu w trakcie zabiegu).

Wymaganie przez Zamawiajacego obrotu wokdt osi wzdluznej min -/+ 225 stopni
jest zupetnie nieuzasadnione, gdyz wartos¢ ta nie ma Zadnego wplywu na zakres
pracy i wartosci diagnostyczne aparatu.  Uniemozliwia natomiast zaoferowanie
innych aparatow.

Na polskim rynku istnieje kilka aparatdéw renomowanych producentdw (Siemens,
Osteosys, GE), ktére moglyby zostadé zaoferowane, lecz nie pozwala na to

specyfikacja techniczna.
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catkowicie uzasadniony | powinien zostaé przez Zamawiajgcego uwzgledniony.
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