[image: image1.png]Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy opisujac przedmiol zamowienia za
pomoca  cech technicznych i jakoéciowych  powinien przestrzegaé  polskich norm,
przenoszacych eurcpejskie normy sharmonizowane, t. EN 13328-1, EN IS0 9360
Matomiast zgodnie z art. 30 ust. 2 PZP w przypadku braku norm polskich przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane stosuje sie europejskie aprobaty techniczne, wspoine
specyfikacje techniczne, normy panstw czionkowskich — przenoszgce europejskie normy
sharmonizowane itd. W zwiazku z tym, ze nie ma polskiej normy okreslajace] wymog
sterylnosci filtrow, co potwierdzit Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie, zapis
wymagajqcy steryinogci filtrdw jegt spragczny 2 Dyrektywa Unii Europejskiej 93/42/EEC,
ktdra leerd;fa jednoznacznie, ze produkty mikrobiologicznie czyste i produkty sterylizowane
spetniajg te same parametry mikrobiologicznej czystodci.

Ponadto wprowadzenie wymogu sterylnoéci, a tym samym radykalna zmiana
przedmiotu zamdwienia, dopiero na etapie wymiany korespondencji z Oferentami, juz w
czasie trwaria procedury przetargows) | poinformowanie o tym Oferentéw na pigé dni przed
terminem skiadania ofert jest ewidentnym naruszeniern zasady zachowania uczciwe]
konkurencji. Poprzez wprowadzenie powyZszego wymogu Zamawiajacy znacznie ogranicza
liczbe potencialnych Oferentdw, a tym samym uniemozliwia im ziozenie konkurencyjnych
cenowo ofert.

Zamawiajacy powinien posiadac wiedze na temat kiasyfikacji produkiow i
odpowiadajgcych tym klasom parametrow. Wymienione powyzei produkly spelniajg te same
parametry mikrobiologiczne czystoéel co produkty sterylizowane. W zwigzku z powyzszym
Zamawiagjgoy nie ma prawa dyskwalifikowa¢ jednych produktow z tej samej klasy a
Jfaworyzowad” inpych, a co za tym idzie powinien dopuszczad produkty mikrobiologicznie
czyste t wolne od patogendw na rowni z produktami steryinymi.

Filtry mikrobiologicznie czyste pakowane s3 W sterylnych warunkach, pojedynczo i
spelniajg wymogi polskich i swiatowych norm, obowigzujacych dia tych grup produktow,
czego potwierdzeniem sg certyfikaty CE (swiadectwo jakosci), Swiadectwo dopuszczenia do
obrotu | stosowania w placowkach $wiadczaeych ustugi medyczne.

Zamawigjacy w latach poprzednich stosowat filtry mikrobiologicznie czyste, co do
jakosci kidrych nie miat zadnych zastrzezen. Sterylnoéé filtra nie wptywa w Zaden sposéb
jego filtracie, ktéra w przypadku filtrow oferowanych przez naszg firme znacznie przewyzsza
parametry produktow konkurencyjnych, Ponadto dysponujemy opinig Szpitala, w kibre]
Zamawiajacy stwierdza , Nie mamy zas trzezen co do jakosci oferowanych w przetargu
produktow”. Dziwi fakt, ze Szpital, ktory wydaje pozytywnz opinie na temat jakosci filtrow
oddechowych, jednoczeénie poprzez zapis 0 sterylno$ci, wyklucza mozliwosé zaoferowania

tych produkiéw w kolejnym postepowaniu.
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